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Ab  s  t  rac t 

This   is   an   operational  manual   for   the   NBS  microwave  hygrometer, 
Model   III.      It   covers   the  design,   operation  and   performance  of 
the  hygrometer.      It   is  capable  of  measuring   water  vapor  equivalent 
to   the  dew/frost   point   range  of   40°C   to  -53  C. 


When  compared   with   the   NBS   two-pressure   humidity   generator  over 
the   dew/frost   point   range  of   40  C   to  -53   C,    the   following  estimates 
of   the   one   sigma   random   errors  were  obtained: 

a)  0.02°C  for  dew  points   40°C  to  20°C 

b)  0.03°C  "        "          "          20°C  to  0°C 

c)  0.09°C  "    frost   points  0  C  to  -27°C 

d)  0.60°C  "       "  "     -27°C  to  -53  C 


iii 
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General 


The  hygrometer   contains   two  microwave   cavities.  The 
resonance   frequency  of   each   cavity  is   determined   by  its 
dimensions  and   geometry,   and  environmental   factors  including 
temperature,    pressure,    and   the   refractive   index   of    the  medium. 
Sample   air    is   drawn    through    the   instrument    in   such   a  manner  that 
the  air  within  each  cavity  is  at   the  same   total   pressure  and 
temperature;   however,    one   cavity   is   exposed    to   the  moist  test 
air   and    the   other   is   exposed    to   the   same   air   sample   with  all  the 
water  vapor    removed.      Under   these   conditions    the  resonance 
frequency   of   the   sample   cavity   (moist   air)    differs   from   that  of 
the   reference   cavity    (dry   air)    by  an   amount   proportional    to  the 
water  vapor  content  of   the   sample  air. 

Each  cavity   is  maintained   at    the   same   constant  temperature 
to   insure  dimensional    stability  and    the  gas   in   each   is  also 
maintained   at    the   same   constant   temperature  and   equal  pressure 
through   the   technique    illustrated    in   Figure   1.      The   sample  air 
heater   raises   the   temperatur,e  of    the   air   to   59.9°C.      The  air 
then   flows   through   a   coiled    stainless   steel    tubing   which  brings 
it   up   to    the   oven  and   cavity   temperature  of   60°   +   .03°C  and 
through   the   sample   cavity.      Most   of   the   air   exits   the  sample 
cavity   directly   through   the  vacuum   pump.     A   small   part   of  the 
air   flows   through   a  dryer  and    then   into    the   reference  cavity 
before   exiting   the   system   through   the  vacuum  pump. 

The   equation   for   the   refractive   index,    n,    of  moist   air  for 
a   fixed    temperature,    Essen  and   Froome     and    Smith   and   Weintraub  , 
can  be   expressed    in   the  form: 

(n-1)    106   =  APX  +  BP2   +  CP3, 

where   P^   =   partial   pressure  of   dry  air, 

P^   =   partial   pressure  of   carbon  dioxide, 

P^   =   partial   pressure  of   water  vapor,  and 

A,    B,    and   C   *  constants. 


Essen,    L.    and   K •    D.    Froome,    The   Refractive   Indices   and  Dielectric 
Constants   of  Air   and   its   Principal   Constituents   at   24,000  MC/S, 
Proc.   Phys.    Soc,    B64   862   (  1951). 

Smith,    E.    K.   Jr.,    and   S.   Weintraub,    The   Constants   in  Equation 
for  Atmospheric   Refractive   Index   at   Radio   Frequencies,    J.  Res. 
NBS   50,    39    (1953)  RP2385. 


For   the   case   of   two    identical   microwave   cavities  filled 
with  air   at    the   same   total   pressure,    temperature  and  partial 
pressure  of  carbon  dioxide,   and   using   the  relationship  n  =  f  /f, 
the  difference   in   frequency  between   the   two   cavities  is: 

Af  7-f-  =  kp3> 

s 

where    A  f   =    resonance  frequency  of   the  reference  cavity  minus 
the   resonance   frequency  of    the   sample  cavity, 

f  =  resonance   frequency  of  the  cavity   under  vacuum, 

fr  =  resonance   frequency  of  the  reference  cavity, 

f  =  resonance   frequency  of  the  sample   cavity,  and 

K  ■  constant . 


The    following   approximation   (good    to  better   than   0.1%)  can 
be  made   for   the   range   of    frequency  used: 

f  *  Af  7-f--  KP3- 

o  r  s 

Therefore,    a   shift   in   the   resonance  frequency  of   the  sample 
cavity  is  proportional    to   the  water  vapor  content  of   the  sample 
air. 

The  major   change   in   the   new  instrument,    Model    III,  compared 
to  Model    1 1 ^     is   the  modification   of   the  basic  measurement 
method    to   eliminate   components   which   are   subject   to  mechanical 
wear  or   sensitive   to  mechanical    shock  or  vibration.      The  new 
measurement   method    requires   no  moving   parts   and   consists  of 
electronic    circuitry  which   directly  measures   the  frequency 
difference   between   the    two  cavities. 


A  block  diagram   of    the   electronic   circuit    is   shown  in 
Figure   2.      Each  microwave   cavity   is   fed   by  a    separate  microwave 
oscillator.      The   frequency  of   each   oscillator   is   controlled   by  a 
lock  circuit   which   forces   the   oscillator   to   stay  at  the 
resonance   frequency   of    the   cavity.     The   outputs   of    the  two 
oscillators   are   fed    to  a  microwave  mixer.      The   frequency  of  the 
mixer  output    is   equal    to   the  difference   in    frequency   between  its 
two    inputs.      This   signal    is   fed    to  a  counter  which   displays  the 
frequency  difference  between   the   two  cavities. 


Hasegawa,  S.  and  D.  P.  Stokesberry,  An  Automatic  Digital  Microwave 
Hygrometer,    Rev.    Sci.    Instrum.    A_6  ,    867    (July   1975  ). 
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2.  Cavity 


The    two   cylindrical   cavities   are  milled    into   a   single  block 
of   invar   (107.95mm   x  63.50mm  x  65.84mm).      Each   cavity   is  capped 
by   stainless   steel   endplates   which   are  designed    to  temperature 
compensate   the   cavity;    this   reduces   the   change   in  resonance 
frequency  due   to   a   change    in   temperature.      Air   inlet   and  outlet 
ports  are  milled    into   the   endplates.     The   physical   dimensions  of 
the  cavities   are   chosen   so   that   each   cavity  will   resonate   in  the 
TE  Q,2m°de   at    10.7   GHz   with  a  Q  of   10,000   and   an   insertion  loss 
of   aDout   8   dB.      The   cavities   are   sealed,    quartz   windows  provide 
coupling   into   and   out   of    the   cavities.      The   isolators  buffer  the 
cavities   from   its  electrical   environment.      Video  detector  diodes 
are  mounted    at    the   electrical   outlet   port   of   each  cavity. 

3.      Frequency   Lock  Circuitry 

A  block  diagram  of  one   of    the   lock  circuits   is   shown  in 
Figure   3.      The   operation  of    the   loop  can  be   understood  by 
opening   the    two    feedback  loops,    i.e.,   by  breaking   both  the 
connection  between   the   second   dc   amplifier   and    the   power  supply 
and    the   connection   between   the   first   dc   amplifier   and  the 
summing   network.      The   frequency  of   the  microwave   oscillator  is 
controlled   by   the   voltage   of   the   power   supply  and   by   the  voltage 
from   the   summing   network  into   its  modulation   port.      When  the 
loops   are   open,    the   oscillator   is   "free   running";    its  frequency 
can  be   adjusted   by   turning   a  mechanical   tuning   screw  so    that  it 
is  close   to    the   resonance   frequency  of    the   cavity.      A  small  ac 
signal    from   the   local   oscillator   is   fed    through   the  summing 
network  to   the  microwave  oscillator.     This   causes  frequency 
modulation   of    the  microwave   signal.     The  microwave   cavity  acts 
as  a  discriminator;    it   changes   the    fm   signal    into   an  amplitude 
modulated   signal.      The  video  detector   senses   the  amplitude 
modulation  of   the  microwave   signal.      The   signal   at   its   output  is 
composed   of   a   combination  of   a   200   kHz   sinewave   and  the 
harmonics   of   this   frequency.      This   signal    is   amplified   by  a 
narrow-band   ac   amplifier  which   rejects   the  harmonics.  The 
amplified   signal    is   fed    into   a   phase   sensitive  detector.  The 
reference   phase   information   for   the   phase   sensitive  detector  is 
obtained    from   the   local   oscillator.     The   output   of    the  phase 
sensitive  detector   is   a  dc   voltage   which   is   positive   if  the 
frequency  of   the   source   is   less   than   the   resonance   frequency  of 
the  cavity   and   negative   if    the   source   frequency   is   greater  than 
the   resonance   frequency  of   the   cavity.     When   the   primary   loop  is 
closed,    this   output    forces   the    frequency  of   the   source   in  the 
direction   which  minimizes   the  difference  between   the  source 
frequency  and    the   cavity   resonance  frequency. 

The   secondary   lock  loop  acts   in   the   same  manner   as   the  pri- 
mary  lock  loop.      The   output   of   the  dc   amplifier    is   fed    into  the 
remote   sensing    terminals  of   the   power   supply.      This   causes  a 
change   in   the   output   voltage  of    the   supply.      The    frequency  of 
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the  microwave   source   is   sensitive   to    the   power   supply  voltage 
and    thus    the   loop  acts   to  minimize    the  difference  between  the 
source   frequency   and    the  microwave  cavity   frequency.      This  loop 
greatly  increases   the   locking   range  of   the   instrument  and 
effectively   increases   the    lock  accuracy  by   adding  more  gain  to 
the   loop.      A  much   slower   time   constant,    on   the   order  of  two 
seconds,    is   incorporated    into   the   secondary   loop   to    insure  that 
the   two    loops   will  be  stable. 

A   schematic   diagram  of   the   lock  loops   is   shown    in   Figure  4 
The   local   oscillator   is   common   to  both   lock  circuits.  Each 
microwave   oscillator  has   a   low  frequency  output   port  whose 
signal    frequency   is   one   seventh   that   of    its   high  frequency 
output.      The   two    low  frequency  outputs  are    fed    into   a  balanced 
mixer  circuit.      The   frequency  of    the   output   signal    from  the 
mixer   is   equal    to    the  difference   in   frequency  between   its  two 
inputs.      This   signal    is   fed   directly   to   a   commercial  frequency 
counter.      The   least    significant   digit   of   the   counter  represents 
a   10   Hz   signal.      Thus   each   count   on   the   counter   signifies  a 
frequency  difference   of   70  Hz. 

4.      Temperature   Control  Circuitry 


The  microwave  hygrometer   contains   three  oven  control 
circuits   and   one   temperature  monitor  circuit.      Each  temperature 
control   consists   of   a   coil   of   nichrome   wire  and  electronic 
circuitry   which   controls   the   amount   of   time   which   ac  line 
voltage   is   applied   across   the   coil    of   wire.      The   circuits  are 
ze r o- c r os s i ng   proportional    temperature  controls.      When   the  oven 
temperature   is   far   below  the   setpoint   temperature,    the  heater  is 
turned   on   all   the    time.      As    the   oven   temperature   approaches  the 
setpoint,    the   heater   is    turned   on   for  a   proportionately  smaller 
part   of    the   time   and    if   the   oven   temperature   exceeds  the 
setpoint   by   some   amount,    the   heater   is   turned   off  all   the  time. 
The   power   input    to   each  heater   is   chosen   so   that    the  heater  will 
be  on  about   half    the   time   when   the   oven   is   at   the  setpoint 
temperature.      The   circuitry   will   turn   the  heater   on   and   off  only 
at   the   zero   crossing   points   of    the   ac    line   voltage.  This 
minimizes   the   electrical   noise   generated   by   the  heaters.  The 
circuits   each   consist   of   a    thermistor  bridge   circuit  whose 
output    is   proportional    to   the   difference  between   the  temperature 
of   the   thermistor   and   a   setpoint   temperature.      The   setpoint  is 
controlled   by   a  variable   resistor   in   one   leg   of    the  bridge.  A 
block  diagram   of   one   of   the   temperature  control   circuits  is 
shown    in   Figure   5.      The   output   of   the  bridge   circuit   is  buffered 
and   amplified   by  a   dc   amplifier   and    fed    to  one   side   of  a 
comparator.      This   signal    is   a   large   positive  voltage    if    the  oven 
temperature   is   below  the   setpoint   and   a   large   negative  voltage 
if   the   oven   temperature   is   above   the   setpoint.      As    the  oven 
temperature   approaches   the   setpoint,    the   signal   will   be   in  the 
range  between   zero  and  minus  one  volt.      This   is   the  proportional 
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turned   off   all   the   time.     When   the   temperature   of    the  oven 
approaches    the   setpoint,    the   o p t o - i s o 1  a t o r    is    turned   on   for  that 
portion   of    the    time   when    the   signal    from    the    thermistor  bridge 
is  more   negative    than   the   ramp   voltage.      The   other    input    to  the 
op  to- iso lator   is   a   pulse   from    the   zero   crossing   detector.  The 
input    to    this   circuit   is   a   60   Hz   sinewave   which   is    in   phase  with 
the   line.      This   signal    is   full-wave   rectified   and    sent    to  a 
circuit   which   puts   out   a  +15   volt   pulse   whenever    the   ac  line 
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a   temperature  control   circuit,    but    the   output   of    the  buffer 
amplifier    is    fed    to   a    zero-center  mic roamme ter .      One   division  of 
the  meter   corresponds   to   approximately   0.06°C.      This  meter 
indicates   when    the   inner   oven   temperature  has   reached  the 
setpoint. 
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5.  Operation 


Before   the   hygrometer   is   in  an  operative  condition,  the 
cavities  must   be   in   temperature   equilibrium   and    the  REFERENCE 
CAVITY   must   be  dry. 


5.1     Temperature  Controls 

It    takes   approximately   6    to  8   hours    for    the   cavities  to 
reach  a    temperature   equilibrium   of   60°C.      The   TEMPERATURE  MONITOR 
METER,    Figure  8,    indicates   the,  cavity  air   bath   temperature  (inner 
oven   temperature).      The  meter   is   set   so    that   the  center  position 
(0   reading)    corresponds   to   a   temperature  of   60°C.      The  inner 
oven   temperature   controls   should  maintain   a   temperature   of  60° 
+    .03°C   which   corresponds   to   approximately  +   1/2    division  from 
the   setpoint    on    the   TEMPERATURE  MONITOR  METER. 

Step    (1).      Turn   on   power   switch   and   set   second    switch   to  "Standby" 
position,    Figure  9.      These   switches   turn   on   the   inner   oven  heater, 
outer  oven   heater,    and   blowers.      In   the   "Standby"    position  the 
vacuum   pump   and   the   sample   air   preheater   are  off. 

5.2     Cavity  Drying 

It    takes   approximately   30  minutes    to  dry   the  cavities. 

Step    (1).      a).      Lay   one   layer   of   Teflon   filter   in   the  bottom 

of   the   dryer  jar. 

b)  .      Fill    the    SAMPLE   AIR   DRYER   with   2   pounds  of 

indicating   CaSO      (Drierite)    and   add   1/2  pound 

of   anhydrous   Mg^(ClO,)_    on    top   of    the  CaSO.. 

4    2  4 

c)  .      Lay  one   layer   of   Teflon   filter   on   top   of  the 

Mg    (C104) 2. 

d)  .      Fill    1/2    of    the   REFERENCE   CAVITY   DRYER   U  TUBE 

with   CaSO     and    1/2   with  Mg  (CIO,),. 

4  4  2 

e)  .      Connect    the    SAMPLE   AIR   DRYER   to    the    INLET  VALVE. 

f)  .      Connect    the   CaSO,    side   of    the   REFERENCE   CAVITY  DRYER 

to    the   REFERENCE  CAVITY   FLOW   RESTRICTOR   line   and  the 

Mg    (C10,)„   side   to    the   line   labeled  REF. 
4  2 

Step    (2).      Open    the   INLET  VALVE   and    the   inlet   to   the   SAMPLE  AIR 
DRYER    (rubber  stopper). 

Step    (3).      Open   full    (approximately   9    revolutions  counterclockwise) 
the   REFERENCE   CAVITY   FLOW   RESTRICTOR   valve  (micrometer 
valve) . 
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Step    (4).      Turn   the   switch   from   "Standby"   position   to  "Operate" 
position. 


Step    (5),      Adjust    the   FLOW   CONTROL  VALVE    (needle  valve)  located 
in   the   VACUUM   PUMP   line   so   that    the   CAVITY  PRESSURE 
GAGE   reads  -1.3. 

Renew  the  dessicants  in  the  dryer  when  3/4  of  the  indicating  CaSO 
turns  pink. 


5.3      Zero  Reading 

After   the   cavities  are  in   temperature  equilibrium  and  dry, 
the   reading   on   the   COUNTER   should  be  constant    to  +   1   count  over 
a   period   of   15   minutes.      The   ZERO  READING   is    the   reading   on  the 
COUNTER  when  both   cavities   are  dry.      The   ZERO   READING  must  be 
subtracted    from   all   subsequent   readings    (readings    taken  with  moist 
air   in   the   sample  cavity). 

ZERO   READING   should  be   taken  at    the  beginning   and    the   end  of 
each  day  of  operation. 

After    taking   the   ZERO  READING: 

Step    (1).      Put    switch   in   "Standby"  position. 

Step    (2).      Remove    the    SAMPLE   AIR   DRYER   and    seal    the  dryer 
with   rubber  stoppers. 

Step    (3).      Close    the   REFERENCE   CAVITY   FLOW   RE  STRICTOR  valve 
and    then  open   the   RESTRICTOR   7  revolutions 
counterclockwise. 

5.4     Sample  Gas  Measurements 

The   sample  gas  measurements  are  made  after   completing  the 
operations   outlined    in  Paragraphs   5.1,    5.2,    and   5.3.  Before 
proceeding    to   Step    (1)    check  to   see   that:      the   INLET   VALVE   is  open 
and    the   REFERENCE  CAVITY  FLOW  RESTRICTOR   is   adjusted    to   7  revolutions 
open   from   the   closed  position. 

Step    (1).      Connect    the   sample  air   line   to   the   INLET  VALVE. 

The   sample  air   line   should  be   1/2"   diameter  tubing 
to  minimize    the   pressure  drop   in   the  line. 

Step    (2)        Connect    the   AIR  FILTER   to   the   inlet   of    the  sample 
air  line. 

Step    (3).      Put   switch   in   "Operate"   position  which   turns  on 
the   VACUUM   PUMP   and   adjust    the   FLOW  CONTROLLER 
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VALVE   so    that    the   CAVITY   PRESSURE  CAGE  reads 
-1.3.      The   nominal    flow  is  now 
adjusted    for   10    1pm   sample   air   and   0.1  1pm 
dry   air   through   the   REFERENCE  CAVITY. 

After   the   TEMPERATURE  MONITOR  METER   reading   and    the  COUNTER 
reading   stabilize,    s  ub  t  rac  t    the   ZERO   reading    from   the  COUNTER 
reading.      This  value    is   the   DELTA   R   listed    in  column   1   of   Table  1. 
Linear   interpolation  between   the  values   listed    in  Table  1  is 
better   than  +    .01   C   for   Delta   R  between   37000   and   45   and  +  0.1   C  for 
Delta  R  between  45  and  15. 

5.5      Summary   of  Operating  Procedure 

Step    (1).      Turn   the   second    switch   to   "Standby"  position. 

Step    (2).      Turn  £n_  the   Power  switch. 

Step    (3).      Connect    the   SAMPLE  AIR  DRYER   to   the   sample   air  line. 
Step    (4).      Connect    the   REFERENCE  CAVITY  DRYER. 

Step    (5).      Open   the   SAMPLE   AIR   INLET  valve   after   the  cavities 

reach   temperature   equilibrium   (60°C)    and   open  SAMPLE 
AIR   DRYER   inlet    (remove   rubber  stopper). 

Step    (6).      Open    full    (turn   counterclockwise   approximately  9 

revolutions    from   closed   position)    the   REFERENCE  CAVITY 
FLOW   RESTR ICTOR  valve   (micrometer  valve). 

Step    (7).      Switch    to   "Operate"   position   which   turns  on   the  VACUUM 
PUMP   and  PREHEATER. 


Step   (8).      Adjust    the   FLOW   CONTROL  valve    (needle  valve  located 
upstream   of   the   VACUUM   PUMP)    so   that   the  CAVITY 
PRESSURE  CAGE   reads  -1.3. 

Step    (9).      ZERO   READING.      After    the   TEMPERATURE  MONITOR  METER 

reads   steady  +  1/2   division   from   set-point    (0  reading) 
and    the   COUNTER  reading   reaches  a  constant   value    (+  1 
digit),    record   the   COUNTER  reading. 

Step   (10).      Turn   switch   to   "Standby"  position. 

Step    (11).      Disconnect    the   SAMPLE   AIR  DRYER. 

Step    (12).      Close    the   REFERENCE  CAVITY   FLOW   RESTRICTOR  valve  and 
then   open   the   RESTRICTOR  valve   7    revolutions  from 
the   closed  position. 
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Step    (13).      Connect    the   sample   air   line    (1/2"   diameter    tubing)  to 
the    INLET  valve. 

Step    (14).      Connect    the   SAMPLE   AIR   FILTER   to    the    inlet  line. 

Step    (15).      Turn   on    the   VACUUM   PUMP   by   switching    to  "Operate" 
position. 

Step    (16).      Adjust    the    FLOW    CONTROL   valve    so    that    the  CAVITY 
PRESSURE   GAGE    reads  -1.3. 

Step    (17).      Record    the   COUNTER   reading    after    the  TEMPERATURE 

MONITOR  METER   and    the   COUNTER   readings   reach  stable 
values  . 

Step  (18).  Subtract  the  ZERO  reading  (Step  9)  from  the  COUNTER 
reading  (Step  17).  This  reading  is  listed  as  DELTA 
R   in   Table  1. 

Step    (19).      Enter   DELTA   R   in   Table   1   and   obtain   the  corresponding 
dew  or   frost  point. 

Take    ZERO   READING  after   completion  of  tests. 

Step    (20).      Shut   off    the   VACUUM   PUMP   by   turning    the   switch  to 
"St  andby"  position. 

Step    (21) .      Disconnect    the    sample   air    line   at    the    INLET  valve 

and    connect    the   SAMPLE   AIR   DRYER   and    open    the  inlet 
to    the  DRYER. 

SteD    (22).      Open    full    the    REFERENCE   CAVITY   FLOW    RESTRICTOR  valve. 

Step    (23).      Turn   o_n    the   VACUUM   PUMP   by    turning    switch    to  "Operate" 
position. 

Step    (24).      Adjust    the    FLOW    CONTROL   valve    so    that    the  CAVITY 
PRESSURE   GAGE    reads   -1.3.      Take    ZERO  READING. 

Step    (25).      If    the   reading    taken   in   Step    (24)    is   different  from 
the   reading    taken   in   Step    (9)    use   the   average   of  the 
two    readings   as    the   ZERO  READING. 

Step    (26).      Turn   switch   to  "Standby". 

Step    (27).      Shut    off    the    INLET  valve   and    the    inlet    to    the  SAMPLE 
AIR  Dryer. 

Step    (28).      If    the   hygrometer   is   not   going    to   be   used   within  the 
next    3   or  4    days,    turn   off    the   power   switch.      If  the 
hygrometer   is   going    to   be   used   within   the   next   3  or 
4   days   leave   the  power   switch   o  n   and   the   second  switch 
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on  "Standby".      Start    from   Step   5  when   the   run   is  resumed 
Replace  either   or  both   air  driers  when   2/3   of    the  in- 
dicating  CaSO^    (Drierite)    turns  pink. 

6 .      Ca 1 ib  ra  t  ion 

The  Microwave   Hygromete^  was   calibrated   against    the   NBS  two- 
pressure  humidity   generator.    '        Stability   tests   were   performed  by 
making   a   number   of   calibrations   over  a   span  of   six   months.  The 
maximum   uncertainty  of   the   humidity   generator   is  +  Q.1°C   for  dew 
points   40°C    to  -30  C,   +  0.2°C   for  dew  points  -30°C   to  -45°C  and 
+  0.5°C   for   dew  points  -45°C   to  -55°C. 


6.1      Dew  Point  Calibration 

The   following   second   order  equations    for  dew-point 
temperatures   as   a    function  of   Delta   R   (wet    sample   air  reading 
minus  dry   sample   air   reading)    were   obtained   by  means   of  least 
squares   regression   fits   to   the  data: 


(a)  . 

Fo  r 

dew 

points 

(t)    40°C  to 

20°C  ; 

t  = 

-32. 

660598 

-  11.228511 

X  +  5.9287645 

X2 

(b)  . 

Fo  r 

dew 

points 

(t)    20°C  to 

0°C; 

t  = 

-51. 

9  9  817  0 

-  1.6250835 

X  +  4.7354931 

X2 

(c)  . 

Fo  r 

dew 

points 

( t )    0°C   to  - 

20°C  ; 

t  = 

-60  . 

658552 

+  2  .  7393976 

X  +  4  .  1946508 

X2 

(d)  . 

Fo  r 

dew 

points 

(t)    -20°C  to 

-40°C; 

t  = 

-7  1. 

327487 

+  9.0693096 

X  +  3.2985550 

X2 

(e)  . 

Fo  r  . 

frost   points   (t)    0°C  to 

-27°C: 

t  = 

-67  . 

698365 

+  10.861096 

X  +  2.4453468 

X2 

4 

Wexler,  A.  and  R.  D.  Daniels,  Jr.,  "Pressure  Humidity  Apparatus", 
J.    Res.    Nat'l.    Bur.    Std.    4_8  ,    269  ,    (  1952). 

^Wexler,    A.,    "Calibration   of   Humidity  Measuring    Instruments   at  the 
Nat'l.    Bur.    Std.",    Trans.    ISA   7_»    (  1968)    p.    356  . 
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(f).      For   frost   points    (t)    -27°C   to  -53°C; 

t   =  -73.687587  +  15.784185  X  +  1.4101825  X2 

where  X  =   log1Q  AR. 

AR  =  moist  air   reading  minus  dry  air  reading. 

The   results   of   the   above   equations  are  given  in   Table  1. 

Linear   interpolation   between   the  values  listed    in  Table   1  is 

better   than  +0.01°C   for  Delta   R  between  37000   and  45   and  +0.1°C 
for   Delta  R  between   45   and  15. 

As   an   estimate   of   the   expected   random   error,    the  residual 
standard   deviations  were  calculated   for   the  differences  between 
the  calculated   dew  or   frost   points   using    the   second  order 
equations   and    the   generated   dew  or   frost   points   of   the   two  pressure 
generator.     The   following   estimates   of   the   one   sigma   random   error  were 
ob  tained  : 


a)  . 

0. 

02°C 

for 

dew 

points  40°C 

to  +20° 

C 

b)  . 

0. 

03°C 

for 

d  ew 

points  20°C 

to  0°C 

c)  . 

0. 

06°C 

for 

dew 

points   0°C  t 

o  -20°C 

d)  . 

0. 

43°C 

for 

d  ew 

points  -20°C 

to  -40 

°c 

e)  . 

0. 

09°C 

for 

f  ros 

t   points   0  C 

to  -27 

°c 

f )  . 

0. 

60°C 

for 

f  r  os 

t   points  -27 

°C   to  - 

5  3°C 

6.2     Vapor   Pressure  Calibration 

The   following   third   order  equation   for  vapor   pressure  (Pascal) 
as  a   function  of   Delta   R   (wet   sample   air   reading  minus   dry  sample 
air   reading)    was  obtained   by  means  of   least   squares   regression   fit  to 
the  data : 

e  (Pascal)  =  -0.85096359  +  0.19764142  AR  -  0.56181361  x  10"7  (AR)2 
+  0.11756679  x  10"11  (AR)3, 
where   Pascal  X   0.01  =  millibar. 

The   above   equation   is    tabulated    in  Table  2. 

Again   as   an   estimate   of   the  expected   random   error,  the 
residual   standard   deviation  was   calculated    for   the  differences 
between   the   calculated   vapor   pressure   using    the   third  order 
equation  and    the  vapor   pressure  generated   by   the   two  pressure 
generator.      For   Delta   R  between   15   and   37000   the   estimate   of  the 
one   sigma   random   error   was   2.25   Pa   (.0225  mb) .      This  value  of 


11 


one   sigma   random   error   corresponds  very  closely   to  an 
uncertainty   in   the   Delta   R   reading   of  +   11  units. 

To   convert    the   vapor   pressure   given  by   the   above  third 
order   equation    to   dew  point    temperature   using   the  saturation 
vapor   pressure   tables   by  Goff    ,    the  vapor   pressure   obtained  by 
the   third   order   equation  must   first   be  divided   by   either   f  or 
given   in   Tables   89   and   90   by  List  . 


6 

Goff,    J.   A.,    "Saturation   Pressure   of  Water   on    the   New  Kelvin 
Scale",    HUMIDITY   AND   MOISTURE   3,    Arnold   Wexler    (ed),  Reinhold 
Corp.,    N.    Y .  ,    1965   p.    289  . 

7 

List,    R.    J.,    SMITHSONIAN   METEOROLOGICAL   TABLES,  Smithsonian 
Institution,    Washington,    D.   C.    1951,    p.  340. 
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Figure  1     Block  diagram  of  the  air  sampling  system. 


Flpure  10.    Interior  view  of  the  oven  compartraent  of  MRS  microwave 
hydrometer,  Model  III. 


Output  Connector  Pin  Assignments 


Function 

Counter  Pin 

Wire  Color 

Cannon 

(Lower  Plug) 

(pairs ) 

Connector 

1 

6 

Black 

H 

2 

H 

Red 

J 

7 

Black 

K 

8 

P 

White 

L 

10 

J 

Black 

M 

20 

L 

Green 

N 

HO 

K 

Black 

P 

80 

9 

Blue 

R 

100 

10 

Black 

S 

200 

13 

Brown 

T 

400 

12 

Black 

U 

800 

11 

Yellow 

V 

IK 

N 

Black 

w 

2K 

15 

Orange 

X 

4K 

S 

Red 

Y 

8K 

R 

Green 

z 

10K 

17 

Red 

a 

20K 

V 

White 

b 

40K 

U 

Red 

c 

80K 

T 

BLUE 

d 

BCD  Inhibit 

E 

Red 

Transfer 

P 

Yellow 

f 

Over fl ow 

21 

—  — 

Red 

BCD  Enable 

22 

Brown 

h 

(Upper  Plug) 

Measure  Enable 

Red 

i 

Transfer  Enable 

6 

Orange 

k 

Conversion  Period 

11 

Green 

1 

Blue 

TABLE    1.  MICROWAVE  DEW-POINT  ANT)  FROST-POINT 


DELTA 

DEW 

DELTA 

DEW 

R 

DEG .  C 

R 

T"\  T-  rt  ,rt 

DEG  •  C 

37000 

OA     "7  "7 

39.77 

O  A  A  A  A 

3  2000 

O  O;      A  A 

37.09 

O  t  A  A  A 

36900 

OA  lO 

39.72 

31900 

37 . 03 

O  /f  O  A  A 

36800 

39. 67 

31800 

O  £  AT 

36.  97 

36700 

Art     /"  rt 

39.  62 

Oil  AA 

31700 

O  £  A1 

36.  91 

*>/■/"  rt  A 

36600 

OA       P  O 

39.57 

O  i  /"  AA 

31600 

36.86 

36500 

39.52 

O  T   r  rt  rt 

31500 

36.80 

36400 

39.46 

31400 

36.74 

36300 

39.41 

313  00 

36.68 

/*  O  rt  rt 

36200 

OA      O  /* 

39.36 

O  1  O  A  A 

31200 

36.62 

36100 

39.31 

31100 

36.56 

36000 

39.26 

31000 

36.51 

35900 

39.21 

O  A  A  A  A 

30900 

o  /*     /  r 

36.45 

35800 

39.16 

O  A  A  rt  rt 

30800 

36.39 

35700 

39.10 

30700 

36.33 

35600 

39.05 

30600 

36.27 

35500 

39.00 

3  0500 

36.21 

35400 

38.95 

30400 

36.15 

35300 

38.89 

30300 

36.09 

35200 

38.84 

O  rt  rt  rt  rt 

3  0200 

3  6 . 03 

35100 

38.79 

30100 

35.97 

35000 

38.74 

O  rt  rt  rt  rt 

30000 

35.  91 

O  /  A  A  A 

34900 

38. 68 

O  rt  rt  rt  rt 

29900 

or  or 

35.85 

34800 

AO       /"  O 

38.  63 

A  A  O  rt  rt 

29800 

or      O  rt 

35.79 

A  /  T  A  A 

34700 

on     r  o 

38.58 

A  AO  rt  rt 

29700 

or     "i  o 

35.73 

'Sit.  AA 

34600 

on     r  o 

38.52 

A  A  f  rt  A 

29600 

or     /*  /* 

35.66 

34500 

38.47 

29500 

35.60 

34400 

38.42 

29400 

35.54 

34300 

38 .36 

rt  rt  ^  s\  a 

293  00 

35.48 

34200 

38.31 

rt  rt      rt  rt 

29200 

35.42 

#  "1  Art 

34100 

38.25 

29100 

35.36 

o  /  A  A  rt 

34000 

38.20 

rt  rt  rt  rt  rt 

29000 

35.29 

o  >*i  rt  rt  rt 

33900 

38.15 

rt  rt  r\  f\  r~\ 

28900 

35.23 

33800 

38.09 

28800 

'  35.17 

33700 

38.04 

28700 

35.10 

33600 

37.98 

28600 

35.04 

33500 

37  .93 

28500 

34.98 

33400 

37  .87 

28400 

34.  91 

O  rt  rt  rt  rt 

33300 

37.82 

283  00 

34.85 

o  o  rt  rt rt 

33200 

37.76 

rt  rt  *^  /*\  rt 

28200 

34.79 

33100 

37 .71 

28100 

34  .72 

33000 

37.65 

28000 

34.66 

32900 

37.59 

27900 

34.59 

32800 

37.54 

27800 

34  .53 

32700 

37.48 

27700 

34.46 

32600 

37.43 

27600 

34.40 

32500 

37.37 

27500 

34.33 

32400 

37.31 

27400 

34.27 

rt  rt  rt  ^  r\ 

32300 

37.26 

27300 

34.20 

32200 

37.20 

27200 

34.14 

32100 

37.14 

27100 

34.07 

TABLE    1.  MICROWAVE  DEW-POINT  AND  FROST-POINT 


DELTA 

DEW 

DELTA 

DEW 

R 

DEG.  C 

R 

DEG.  C 

27000 

34.00 

22000 

30.38 

26900 

33.94 

21900 

30.30 

26800 

33.87 

21800 

30.22 

26700 

33.80 

21700 

3  0.14 

26600 

33.74 

21600 

30.06 

26500 

33.67 

21500 

29.98 

26400 

33.60 

21400 

29.89 

26300 

33.53 

21300 

29.81 

26200 

33.47 

21200 

29.73 

26100 

33.40 

21100 

29.65 

26000 

33.33 

21000 

29.57 

25900 

33.26 

20900 

29.48 

25800 

33.19 

20800 

29.40 

25700 

33.12 

20700 

29.32 

25600 

33.05 

20600 

29.23 

25500 

32.98 

20500 

29.15 

25400 

32.91 

20400 

29.06 

25300 

3  2.84 

20300 

28.98 

25200 

32.77 

20200 

28.89 

25100 

32.70 

20100 

28.81 

25000 

32.63 

20000 

28.72 

24900 

32.56 

19900 

28.63 

24800 

32.49 

19800 

28.55 

24700 

32.42 

19700 

28.46 

24600 

32.34 

19600 

28.37 

24500 

32.27 

19500 

28.28 

24400 

32.20 

19400 

28.20 

24300 

32.13 

19300 

28.11 

24200 

32.05 

19200 

28.02 

24100 

31.98 

19100 

27.93 

24000 

31.91 

19000 

27.84 

23900 

31.83 

18900 

27.75 

23800 

31.76 

18800 

27.66 

23700 

31. 6S 

18700 

27.56 

23600 

31.61 

18600 

27.47 

23500 

31.54 

18500 

27.38 

23400 

31.46 

18400 

27.29 

23300 

31. 3S 

18300 

27.20 

23200 

31.31 

18200 

27.10 

23100 

31.23 

18100 

27.01 

23  000 

31.16 

18000 

26.91 

22900 

31.08 

17900 

26.82 

22800 

31.00 

17800 

26.72 

22700 

30.93 

17700 

26.63 

22600 

30.85 

17600 

26.53 

22500 

30.77 

17500 

26.43 

22400 

30.69 

17400 

26.34 

22300 

30.61 

17300 

26.24 

22200 

30.54 

17200 

26.14 

22100 

30.46 

17100 

26.04 

TABLE     1 . 


DELTA 

DEW 

R 

DEG .  C 

17000 

at     a  / 

2d  .  94 

16900 

2d. 84 

16300 

*i  C    a*  / 

25  .74 

16700 

AC      £  / 

25 . 64 

16600 

a  c     r  / 

2d  .  54 

16500 

25.44 

16400 

25  .34 

16300 

25.23 

16200 

25 . 13 

16100 

25 . 03 

16000 

24 . 92 

15900 

24.82 

15800 

24 .71 

15700 

24 . 60 

15600 

24  .50 

15500 

24.3  9 

15400 

24  .28 

15300 

24  .17 

15200 

24.06 

15100 

23 . 95 

15000 

23  .84 

14900 

a  a     a*  a 

23  .73 

14800 

23 . 62 

14700 

23  .51 

T  /   £  rt  A 

14600 

a  a      /  r\ 

23 . 40 

14500 

23 .28 

14400 

23.17 

14300 

23 . 05 

14200 

22.  94 

14100 

22.82 

14000 

22.70 

13900 

22 .58 

13800 

22.47 

13700 

22.3  5 

13600 

22.23 

13500 

22.10 

13400 

21.  98 

13300 

21.86 

13200 

21. 74 

13100 

21.61 

13  000 

21.49 

12900 

21.3  6 

12800 

21.23 

12700 
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TABLE  2.  MICR0V7AVE  VAPOR  PRESSURE 


DELTA 

VAPOR 

DELTA 

VAPOR 

DELTA 

VAPOR 

R 

PRESSURE, 

R 

PRESSURE, 

R 

PRESSURE, 

PASCALS 

PASCALS 

PASCALS 

22000 

4332.59 

17000 

3348.59 

12000 

23  64.79 

21900 

4312.90 

16900 

3328.92 

11900 

2345.11 

21800 

4293.21 

16800 

3309.24 

11800 

2325.43 

21700 

4273.53 

16700 

3239.57 

11700 

2305.75 

21*600 

4253.84 

16600 

3269.89 

11600 

2286.06 

21500 

4234.15 

16500 

3250.22 

11500 

2266. 3S 

21400 

4214.47 

16400 

3230.54  ' 

11400 

2246.70 

21300 

4194.78 

16300 

3210.87 

11300 

2227.02 

21200 

4175.10 

16200 

3191.19 

11200 

2207 .34 

21100 

4155.41 

16100 

3171.52 

11100 

2187.65 

21000 

413  5.73 

16000 

3151.84 

11000 

2167.97 

20900 

4116.05 

15900 

3132.17 

10900 

2148.29 

20800 

4096.36 

15800 

3112.50 

10800 

2123.60 

20700 

4076.68 

15700 

3092.82 

10700 

2108.92 

20600 

4057.00 

15600 

3073.15 

10600 

2039.24 

20500 

4037  .  32 

15500 

3053.47 

10500 

2069.55 

20400 

4017.63 

15400 

3  033  .  30 

10400 

2049.87 

20300 

3  997.95 

15300 

3  014.12 

10300 

2030.18 

20200 

3978.27 

15200 

2994.45 

10200 

2010.49 

20100 

3958.59 

15100 

2974.77 

10100 

1990.81 

20000 

3938.91 

15000 

2955.10 

10000 

1971.12 

19900 

3919.23 

14900 

2935.42 

9950 

1961.28 

19800 

3899.55 

14800 

2915.75 

9900 

1951.43 

19700 

3379.87 

14700 

2396.07 

9G50 

1941.59 

19600 

3860.19 

14600 

2876.40 

9800 

1931.75 

19500 

3840.51 

14500 

2856.72 

9750 

1921.90 

19A00 

3820.83 

14400 

283  7.05 

9700 

1912.06 

19300 

3801.15 

14300 

2817.37 

9650 

1902.21 

19200 

3781.47 

14200 

2797.70 

9600 

1892.37 

19100 

3761.80 

14100 

2778.02 

9550 

1832.52 

19000 

3742.12 

14000 

2758.34 

9500 

1372.68 

18900 

3722.44 

13900 

2738.67 

9450 

1862.84 

18800 

3702.76 

13800 

2718.99 

9400 

1852.99 

18700 

3683.09 

13700 

2699.31 

93  50 

1843.15 

18600 

3663.41 

13600 

2679.64 

9300 

1833.30 

18500 

3643.73 

13500 

2659.96 

9250 

1823  .  46 

18400 

3  624.05  * 

13400 

2  64  0.28  . 

9200 

1813.61 

18300 

3604.38 

13300 

2620.61 

9150 

13  03  .  77 

18200 

3584.70 

13200 

2600.93 

9100 

1793.92 

18100 

3565.02 

13100 

2581.25 

9050 

1784.07 

18000 

3545.35 

13000 

2561.58 

9000 

1774.23 

17900 

3525.67 

12900 

2541.90 

8950 

17  64.38 

17S00 

3  506.00. 

12300 

2522.22 

8900 

1754.54 

17700 

3436.32 

12700 

2502.54 

8850 

1744.69 

17600 

3466.64 

12600 

2482.06 

8800 

1734.64 

17500 

3446.97 

12500 

2463.18 

8750 

1725.00 

17400 

3427.29 

12400 

2443.51 

8700 

1715.15 

17300 

3407.62 

12300 

2423.83 

8650 

1705.30 

17200 

3387.94 

12200 

2404.15 

8600 

1695.46 

17100 

3363.27 

12100 

2334.47 

8550 

1635.61 

TABLE  2.  MICROWAVE  VAPOR  PRESSURE 


DELTA 

VAPOR 

T\T"*T  T*  A 

DELTA 

VAPOR 

DELTA 

VAPOR 

R 

PRESSURE, 

R 

PRESSURE, 

R 

PRESSURE, 

PASCALS 

PASCALS 

PASCALS 

8500 

1675.76 

6000 

1183  .23 

3500 

690.26 

8450 

1665.92 

r  A  r  A 

5950 

1173  .37 

3450 

'  680.39 

8400 

1656. 07 

5900 

1163  .52 

3400 

670.53 

8350 

1646.22 

5850 

1  1  C          f  £ 

1153 .06 

3350 

660. 66 

8300 

1636.37 

5800 

11/1      O  1 

1143  .81 

3300 

650.80 

8250 

1626.53 

5750 

1133 .95 

3250 

640.  93 

8200 

1616. 68 

CT  AA 

5700 

1  1  1  /        1  A 

1124 .10 

3200 

631 . 06 

8150 

1606.83 

5650 

1114 .24 

-3150 

621.20 

8100 

1596.  93 

5600 

1  i      /      1  r\ 

1104 .3  9 

3100 

611.33 

8050 

15871.14 

5550 

1094 .53 

3050 

601.47 

8000 

1577.29 

5500 

1084.67 

3000 

591.60 

7950 

1567.44 

5450 

1074 .82 

2950 

581.73 

7900 

1557.59 

5400 

1064 .96 

2900 

571.87 

7850 

1547.74 

5350 

1055.10 

2850 

562.00 

7800 

1537.89 

p»\  AA 

5300 

1045 .25 

2800 

552.13 

7750 

1528. 04 

FIFO 

5250 

1035.3  9 

2750 

542.26 

7700 

1513.19 

5200 

1025.53 

2700 

532.39 

7650 

1508.34 

5150 

1015 .67 

2650 

522.53 

7600 

1498.49 

5100 

1005.81  ' 

2600 

512.66 

7550 

1488. 65 

5050 

995. 96 

2550 

502.7  9 

7500 

1478.80 

5000 

986.10 

2500 

492.92 

7450 

1468. 95 

4950 

976.24 

2450 

483 . 05 

7400 

1459.10 

4900 

966.38 

2400 

473 .18 

7350 

1449.25 

4850 

Af  /      r*  o 

956.52 

2350 

463.31 

7300 

1439.39 

4800 

946.66 

2300 

453  .44 

7250 

1429.54 

4750 

936.  80 

2250 

443 .57 

7200 

1419.69 

4700 

926.94 

2200 

433.70 

7150 

1409.84 

4650 

917. 09 

2150 

423 .83 

7100 

1399.99 

4600 

907  .23 

2100 

413 .96 

7050 

i      r\  r\     i  / 

1390.14 

4550 

897.37 

2050 

404.09 

7000 

1330.29 

4500 

887 .50 

2000 

3  94.22 

6950 

1370.44 

4450 

877.64  . 

1950 

384.34 

6900 

13  60.59 

4400 

867 .78 

1900 

374.47 

6850 

1350. 73 

4350 

857. 92 

1850 

364.60 

6800 

1340.88 

4300 

848 .06 

1800 

3  54.73 

6750 

1331. 03 

4250 

838. 20 

1750 

344 .86 

6700 

1321.18 

4200 

828.34 

1700 

334.98 

6650 

1311.33 

4150 

818.48 

1650 

325.11 

6600 

1301.47 

4100 

8  08 . 6  2 

1600 

315.24 

6550 

1291. 62 

4050 

798.75 

1550 

3  05 . 3  6 

6500 

1281.77 

4000 

788.89 

1500 

295.49 

6450 

1271.  91 

3950 

77  9.  03 

1450 

235.61 

6400 

1262.06 

3900 

769.17 

1400 

275.74 

6350 

1252.21 

3850 

759.30 

1350 

265.87 

6300 

1242.35 

3800 

749.44 

1300 

255.99 

6250 

123  2.50 

3750 

73  9.  58 

1250 

246.12 

6200 

1222.65 

3700 

729.71 

1200 

236.24 

6150 

1212.79 

3650 

719.85 

1150 

226.36 

6100 

1202 .94 

3  600 

709.93 

1100 

216.49 

6050 

1193.08 

3550 

700.12 

1050 

206.61 

TABLE  2.  MICROWAVE  VAPOR  PRESSURE 

DELTA  VAPOR 


R 

PRESSURE, 

PASCALS 

1000 

196.74 

950 

186.86 

900 

176.98 

850 

167.10 

800 

157.23 

750 

147.35 

700 

137.47 

650 

127.59 

600 

117.71 

550 

107.84 

500 

97.96 

450 

88.08 

400 

78.20 

350 

68.32 

300 

58.44 

250 

48.56 

200 

38.68 

150 

28.79 

100 

18.91 

80 

14.96 

60 

11.01 

40 

7.05 

20 

3.10 
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